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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 
V požadavcích k minimální technické specifikaci pro část 3, FTIR spektrometr v položce 2 
uvádíte mezi dalšími požadavky ATR nastavec a vláknovou optiku. Zcela nerozumím pojmu 
vláknová optika, mohli byste prosí vaše požadavky upřesnit? U ATR definováno jaký krystal by 
ATR mělo mít. Předpokládám, že toto zařízení bude stabilně umístěno v laboratoři a tedy 
požadujete diamantový krystal, který je pro výukové účely nejlepší (tvrdost, odolnost). 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 
Dotaz již byl odpovězen v Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 3. 2018, ve 
kterém zadavatel specifikoval požadavky na ATR nástavec a vláknovou optiku.  
 
 
 
 
V Brně, dne 16. 4. 2018 
 
 
 
 RPA Tender, s.r.o.  
 Zástupce zadavatele 
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